DIGITALES FIEBERTHERMOMETER MIT FLEXIBLER SPITZE
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Bedienungsanleitung




Sicherheitshinweise

¢ Dieses Thermometer ist ausschlieflich zur Messung der
menschlichen Korpertemperatur bestimmt.

e Thermometer nicht fallen lassen. Es ist weder stoR- noch
schlagfest.

e Schiitzen Sie das Gerat vor hohen Temperaturen und
direkter Sonneneinstrahlung.

¢ Auf das Thermometer darf nicht gebissen werden.

e Gerat nicht 6ffnen.

¢ Die Benutzung auRerhalb der vorgesehenen
Betriebsbedingungen kann zu ungenauen Messwerten
flhren.

¢ Dei Messspitze darf nicht Gbermadssig verbogen werden.
Biegen Sie die Spitze um mehr als 45 Grad!

¢ Reinigen Sie das Thermometer vor un nach jeder
Anwendung.

¢ Das Thermometer ist ein elektronisches Gerat und
beinhaltet Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden
kénnten.

Bestimmungsgemasse Verwendung

Durch die geringe Messdauer, die hohe Genauigkeit und die
flexible Messspitze ist das Gerat besonders fir die
Koérpertemperaturmessung bei Babys und Kleinkindern
geeignet. Jede andere Verwendung gilt als nicht
bestimmungsgemass. Eigenmachtige Veranderungen oder
Umbauten sind nicht zulassig. Offnen Sie das Gerét in keinem
Fall selbst und flihren Sie keine eigenen Reparaturversuche
durch.



Messarten

Im After (rektal)
Die Messspitze wird vorsichtig 1-2 cm weit in den After
eingefiihrt. Mindestmesszeit: 30 Sekunden.

Verwenden Sie nicht denselben Thermometer fiir das rektal
und miindlich Fiebermessen!

Im Mund (oral/sublingual)

Nehmen Sie vor der Messung mindestens 10 Minuten lang
keine kalten oder warmen Speisen und Ge-trénke zu sich.
Fiihren Sie die Messspitze in eine der beiden Warmetaschen
unter der Zunge links oder rechts der Zungenwurzel ein.
SchlieRen Sie den Mund und atmen Sie ruhig durch die Nase.
Mindestmesszeit: 60 Sekunden.

Unter dem Arm (axillar)

Die Haut muss absolut trocken sein. Platzieren Sie die
Messspitze so unter dem Arm, dass sie einen guten
Hautkontakt hat. Das Thermometer steht rechtwinklig zum
Korper. Legen Sie den Arm Uber die Brust, so dass die
Messspitze dicht anliegt. Mindestmesszeit: 3 Minuten.

Rektal gemessene Temperaturen sind generell 0,5 °C héher
und axillar gemessene 0,5 °C niedriger als oral gemessene

Temperaturen

Achtung: Bei hohem Fieber sollten Sie auf jeden Fall ein Arzt
zu Rate ziehen!



Bedienelemente

—

1 Abdeckung

2 Ein-/Aus-Taste
3 Display

4 Messspitze




Bedienung

Driicken Sie zum Einschalten die Ein/Aus-Taste. Ein kurzer Ton
signalisiert ,Thermometer an“. Gleichzeitig wird eine optische
Vollsegmentkontrolle des Displays durchgefiihrt. Dann wird fir
ca. 2 Sekunden der letzte Messwert angezeigt. Anschliessend
erscheint ein interner Testwert von 37,00 °C £ 0,01 °C und das
das Thermometer schaltet in den Messmodus. Sie kénnen nun

eine neue Messung durchfihren.

Wenn die Engebungstemperatur liegt unter 32 °C blink dann die

Anzeige L °C

-
C Ly

Wenn die Engebungstemperatur liegt Giber 42 °C blink dann die
Anzeige Hi °C

S
-
-




Entsorgung

Die sachgerechte Entsorgung des Anhangerkamera-
Sets nach deren Funktionstiichtigkeit obliegt dem
Betreiber. Beachten Sie die einschlagigen
Vorschriften ihres Landes. Das Gerat darf nicht mit
dem Hausmiill entsorgt werden. Im Rahmen der EU-
Richtlinie iber die Entsorgung von Elektround
Elektronikgerdten wird das Gerét bei den
kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffhéfen
kostenlos entgegengenommen oder kann zu
Fachhéandlern, die einen Ricknahmeservice anbieten,
zuriickgebracht werden. Die ordnungsgemaRe
Entsorgung dient dem Umweltschutz und verhindert
mogliche schadliche Auswirkungen auf Mensch und
Umwelt.

Diese Anlage entspricht der européischen R&TTE Richtlinie.
Fir die komplette Konformitatserklarung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download

von unserer Website www.ramili.com

Ramill Group, London.
UK Limited Company (number: 8313501).

Address: 137 Brent Street, -
London, NW4 40J, United Kingdom, aml 1

Web: wwsaramili.co.uk

F @ Ce I




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


